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Dotyczy: Dostawa defibrylatorów AED 

 
Nr sprawy: Zpp/3/2023 

Do Wykonawców zainteresowanych 
udziałem w postępowaniu  

 
 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W związku z wnioskami i uwagami Wykonawców dotyczącymi Opisu Przedmiotu Zamówienia w zapytaniu 
ofertowym z dnia 01.02.2023 r., Zamawiający wprowadza następujące zmiany w jego treści, w brzmieniu jak 
poniżej: 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 zestawów defibrylatorów AED przeznaczonych do użytku 
publicznego. W skład każdego zestawu wchodzą następujące elementy: 

a) defibrylator AED, 
b) torba transportowa, 
c) szafka/gablota ścienna do przechowywania defibrylatora AED – metalowa lub poliwęglanowa, 
d) oznakowanie (tablica informacyjna). 

1. Szczegółowy opis, parametry techniczne i zakres przedmiotu zamówienia: 
1) Minimalne parametry i warunki techniczne, jakie powinien spełniać defibrylator AED: 

a) półautomatyczny, prosty w obsłudze - uruchamiany intuicyjnie; 
b) dwufazowy impuls defibrylacyjny, 
c) przerwa w RKO – maksymalnie 10 sekund; 
d) funkcja wewnętrznych autotestów, 
e) wyposażony w instruktaż wspomagający proces ratunkowy - komendy głosowe minimum 

w języku polskim, 
f) wbudowany tryb pediatryczny, bez przepinania elektrod; 
g) bateria o pojemności minimum 4 AH oraz z minimum 4 letnią gwarancją przydatności; 
h) zdalne monitorowanie gotowości do pracy z poziomu platformy internetowej, bez potrzeby 

sprawdzania stanu urządzenia na miejscu; 
i) lekka konstrukcja (waga max do 2 kg); 
j) wytrzymała konstrukcja, odporna na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. 

2) Defibrylatory będą zamontowane w obiektach użyteczności publicznej Miasta Przasnysz. 
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia: 

1) Defibrylatory muszą spełniać następujące warunki: 
a) fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 
b) defibrylatory mają być kompletne oraz gotowe do użycia; 
c) bez śladów użytkowania oraz nieeksponowane na terenie sklepów lub imprez; 
d) pozostałe elementy zamówienia mają być dostarczone w oryginalnych opakowaniach; 
e) zgodne z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974); 
f) zgodne z obowiązującymi wytycznymi AHA (American Heart Association) i ERC (European Resusci-

tation Council); 
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego 

w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu, w przypadku uszkodzenia przedmiotu zamó-
wienia lub jego niezgodności ze specyfikacją opisaną powyżej. 
 

VII. Gwarancja jakości i rękojmi:   minimum 6 lat  
 

Powyższa zmiana treści pkt I i VII zapytania ofertowego z dnia 1 lutego 2023 r. jest wiążąca i należy uwzględnić ją, 
kalkulując cenę oferty. 
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